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INHALASYON TEDAVILERI PRPIS
Calisma Grubu ®

Ellerinizi yikayin ve iyice kurulayin.

Handihaler ‘in koruyucu kapagini kaldirin. Agizlik
parcasini (beyaz) yukart dogru ¢ekerek agin.

inhalasyon kapsiiliinii ambalajindan ¢ikartin ve cihazin
kapstil yuvasina yerlestirin.

Agizlik parcasint kapatin ve handihaler’in yanindaki yesil
mandala SADECE BIR KEZ kez bastirin.

1. Oncelikle nefesinizi bosaltin (cihazin icine tiflemeyin)

2. Disler agizlik par¢asinin tizerine gelecek ve dudakla-
riniz arasinda bosluk kalmayacak sekilde cihazi agziniza
yerlestirin.

3. Miimkiin oldugu kadar HIZLI ve DERIN bir nefes alin.

4. Nefes alma islemini tamamladiktan sonra cihazi agzi-
nizdan ayirin ve 8 -10 saniye kadar nefesinizi tutun.

5. Nefesinizi yavasca bosaltin

Agizlik parcasini tekrar acin ve cihazi ters cevirerek icindeki
bosalmis kapsiili gikartin.

Kullandiktan sonra cihazin agizlik pargasini ve koruyucu
kapagini kapatmay! unutmayin.
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Koruyucu
Inhalasyon kapsiilleri S
-Agizlik pargas
Kapstiller sadece solunum yolu ile )
kullanmak igindir. —F-nre (sizgeq)
4 llag haznesi

KESINLIKLE SU iLE YUTMAYIN !

Kapstilleri 1slatmayin, elinizde uzun &
stire tutmayin, nemden koruyun.

Kapsiilleri agmayin.

S Ka psil delme

Kapsiiliin dénme sesini duyun, tamamen bosaldigindan emin olun
Gli¢li nefes alma ile kapsiiliin cihaz icinde donmesi gereklidir.

Kapsiil ddnme sesini duymazsaniz, agizlik pargasini agmadan cihazi sert bir
zemine hafif¢e vurun ve tekrar deneyin.

Uygulamayi tamamladiktan sonra cihaz icindeki kapstiliin tamamen bosalmig
oldugundan emin degilseniz, cihazin mandalina tekrar BASMADAN bir kez
daha gliclii nefes alma ile kalan ilaci uygulayin.

HIZLI ve DERIN nefes alin
Kapsiil icindeki ilag toz halindedir.

llacin cihazdan ayrilmasi ve akciger
hava yollarina yeterli miktarda
iletiimesi icin miimkiin oldugu
kadar giicli bir nefes alma islemi

Handihaler’i sadece kendi kapsiilii
ile kullanin

Handihaler sadece kendi kapsiilleri
ile kullanlmak tzere Gretilmistir.

Diger kapstl seklindeki ilaglarinizi

ya da baska inhalasyon kapsiillerini yapiimalidir.
Handihaler ile kullanmayin. l\
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